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Testul de sarcina Barza caseta clasic este un test rapid,
pentru diagnostic in vitro, pentru autotestare, usor de
efectuat. Detecteaza calitativ prezenta hormonului hCG
(gonadotropina corionicd umana) in urina, inca din prima
zi de intarziere a ciclului menstrual. Testul poate fi utilizat
in orice momental zilei.

Continutul cutiei
- Unplic cu testul tip casetd, pipeta si desicant;
- Instructiuni de utilizare.

Instructiuni de utilizare

- Pregatiti un recipient curat si uscat pentru colectarea urinei;

- Pentru efectuarea testarii, atat dispozitivul, cat si urina,
trebuie sa fie latemperatura camerei (15 - 30°C);

- Luati un ceas pentru a contoriza timpul necesar pana la
citirearezultatului;

- Verificati data expirdrii, inscrisa pe cutie. Anu se utiliza dupa
aceasta data!

- Nufolositi testul daca plicul este perforat sau desigilat;

- Scoateti testul din plic chiar Thainte de utilizare rupandu-I
prinlocul indicat si asezati- pe o suprafata plana.

IMPORTANT: Testul este de unica folosinta!

Colectati urina Tntr-un recipient curat si uscat. Tinand pipeta
vertical, adaugati exact 4 picaturi din proba de urina in orificiul
absorbant al casetei (marcat cu o sageata).

- —

Citirea rezultatului

Asteptati 3 minute afisarea rezultatului. Rezultate pozitive se
pot observa si intr-un minut. Cu toate acestea, pentru a
confirma un rezultat negativ, timpul complet pentru reactie
este de 3 minute. Rezultatul citit dupa 5 minute nu va fi
considerat corect.

Nu suntetiinsarcinata
Aparitia unei singure linii roz in zona de
control (C) indica un rezultat negativ.

Sunteti insarcinata

Aparitia a doud linii roz, o linie Tn zona de
control (C) si o linie in zona de testare (T),
indica un rezultat pozitiv.

Testul nu este valid

Daca in 5 minute nu apare nicio linie in zona
de control (C) sau apare doar linia din zona
de testare (T), testul nu este valid. Repetati
testarea cu un nou Test de sarcina Barza.

Sensibilitate
Testul de sarcina Barza va detecta concentratia de hCG mai
mare sau egala cu 20 mlu/ml.

Specificitate

Specificitatea testului de sarcind Barza caseta clasic a fost
determinata prin studii de reactivitate incrucisata cu cantitati
cunoscute de hormon luteinizant (hLH), hormon de stimulare
foliculara (hFSH) si hormon de stimulare tiroidiana (hTSH).
Rezultate negative au fost obtinute pentru toate testele
efectuate cu 300 miU/ml hLH, 300 mIU/ml hFSH si 1000
HIU/mIhTSH.

Intrebéri frecvente

1.Ceeste hCG?

Gonadotropina corionicd umana este un hormon produs de
placentd, la scurttimp dupa conceptie.

2. Cum functioneazd Testul de sarcind Barza caseta
clasic?

Testul de sarcina Barza caseta clasic contine reactivi specifici
care detecteaza chiar si un nivel scazut de hCG (20 mIU/ml)
Tn urind. Atunci cand urina intra in contact cu reactivul benzii
de testare, apare o linie in zona de control (C) daca nu sunteti
nsarcinata si doua linii, daca sunteti insarcinata, una in zona
de control (C) si una in zona de testare (T). Cu ajutorul
Testului de sarcind Barza poate fi depistatd si sarcina
extrauterina.

3. Céand potface testul?

Testul de sarcind Barza caseta clasic poate fi utilizat chiar din
prima zi de Tntarziere a ciclului menstrual. Daca utilizati testul
Tnainte de ziua in care asteptati menstruatia si obtineti un
rezultat negativ, este posibil ca nivelul de hormon sa nu fie
suficient de ridicat pentru a fi detectat. In acest caz, repetati
testarea dupa catevazile.
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4. Md pot testain orice momental zilei?

Testul poate fi efectuat in orice moment al zilei, insa tineti cont
ca prima urind de dimineata contine cel mai ridicat nivel de
hCG.

5. Ce factori pot influenta rezultatul?

Medicamentele care contin hCG pot determina un rezultat
fals pozitiv, la fel ca si unele probleme medicale ce pot cauza
cresterea nivelului de hCG. Contraceptivele, antibioticele si
consumul de alcool nu influenteaza precizia testului. Un
rezultat fals negativ poate sa apara in cazul in care se
testeaza o urina prea diluatd sau daca testarea se face prea
devreme. in acest caz, va recomandam sa faceti un nou Test
de sarcina Barza dupa cateva zile, utilizand prima urina de
dimineata.

6. Ce trebuie sd fac daca rezultatul este pozitiv?

Daca testul indica un rezultat pozitiv, iInseamna ca a fost
detectat un nivel ridicat de hCG in urina care indica faptul ca
sunteti insarcinata. In acest caz, trebuie sa consultati medicul
pentru confirmarea rezultatului si stabilirea urmatorilor pasi.

7. Ce trebuie sd fac dacd rezultatul este negativ?

in aceasta situatie, fie este posibil s& nu fiti insarcinata, fie
testul a fost facut prea devreme. Este posibil sa fi calculat
gresit durata ciclului dvs. sau nivelul de hCG sa fi fost prea
scazut pentru a va oferi un rezultat pozitiv. Daca urmatorul
test va indica tot un rezultat negativ si menstruatia nu a
Tnceput, trebuie sa consultati medicul.

8.Ce trebuie sd fac daca nu apare linia de control (C)?

in cazul in care nu apare linia de control (C) in max. 5 minute
de la efectuarea testului, rezultatul este invalid. Trebuie sa
repetati testarea!

9. Am un ciclu menstrual neregulat. Cum stiu cand e
momentul potrivit sa fac testul?

Trebuie sa va testati luand Tn calcul cel mai lung ciclu din
ultimele luni. Daca rezultatul este negativ, testarea trebuie
repetatda dupa 48 de ore.

10. Cum interpretez rezultatul dacd apar doud linii cu
intensitate diferita a culorilor?

Prezenta a doua linii indica un rezultat pozitiv, indiferent de
intensitatea culoriilor.

11. Este diferentd mare intre liniile de control ale doud
teste. Este aceasta o problema?

Nu. Variatile de culori ale liniei de control nu vor afecta
rezultatul testului.

12. Se poate interpreta rezultatul testului dupa mai mult
de 5minute?

Nu. Rezultatul testului trebuie citit Tn 5 minute. Desi un
rezultat pozitiv nu se va schimba Tn mai multe zile, un rezultat
negativ se poate transforma intr-unul fals pozitivdupa cateva
minute de la terminarea perioadei de testare, ceea ce duce la
o interpretare eronatad. Este recomandata citirea rezultatului
n perioada de testare de 5 minute, apoi trebuie aruncat testul
pentru a evita confuziile.

13. Un fundal de culoare roz si o dungd verticald au
apdrutin perioada de testare. Este o problema?

Nu. Fiecare proba de urina variaza din punct de vedere
chimic, precum si umiditatea din aerul camerei. Aceste variatii
pot duce la aparitia unor dungi verticale si a unui fundal roz
dar nu pot afecta rezultatul testului. Atata timp cat linia de
control apare nintervalul de 5 minute, testul este valid.
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Cititi cu atentie instructiunile de utilizare. Test de unica folosinta. A nu se utiliza
dupa data expirarii. Numai pentru uz extern. Pentru diagnosticare in vitro, pentru
autotestare, dintr-o proba de urind. A nu se lasa la Tndemana copiilor. A se pastra
la o temperatura intre 4°C - 30°C. A nu se refrigera.
sl Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.No.8 Lizhishan Road, Science City,
Luogang District, 510663, Guangzhou, P.R.C. T: (+86)400-830-8768
E: sales@wondfo.com.cn W: en.wondfo.com.cn
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